
 

_ 

 

 

 
Siemens Healthcare GmbH, SHS EMEA CWE QT NCC&RIC 
Ludwig Erhard Str. 12, 65760 Eschborn 

 

 
 
 
 
 

 

Wichtige Feldkorrekturmaßnahme ‐ Folgeschreiben (CC 19‐07.B.OUS) 
ADVIA Centaur® XP 
ADVIA Centaur® XPT 
Lösung: Homocystein‐Assay kann zu erhöhten Ergebnissen im Folat‐Assay führen 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
gemäß unserer Unterlagen hat Ihre Einrichtung eventuell folgendes Produkt erhalten: 
 
Tabelle 1: Betroffene(s) Produkt(e) der ADVIA Centaur®‐Systeme 

Assay  Testcode  Katalognummer 
Siemens 
Materialnummer 
(SMN) 

Chargen‐Bez. 

Folat (100er Testkit)  FOL  06367974  10310308  Alle Chargen 

Folat (500er Testkit)  FOL  06891541  10325366  Alle Chargen 

 

Grund für die Korrekturmaßnahme 

Mit  diesem  Schreiben  möchte  Siemens  Healthcare  Sie  über  die  Lösung  zur  wichtigen 
Feldkorrekturmaßnahme  (UFSN) CC 19‐07.A.OUS  informieren.  In dieser haben wir mitgeteilt, dass 
beim ADVIA Centaur Homocystein‐Assay potenziell  sporadische  Interferenzen mit dem Folat‐Assay 
auftreten können, die die Ursache für erhöhte Ergebnisse darstellen.  

Siemens hat bei ADVIA Centaur XPT Folat (FOL) Testdefinition (TDef) Version 2.1 und ADVIA Centaur 
XPT Homocystein  (HCY) TDef Version 1.5 zur Verwendung am ADVIA Centaur XPT‐System und TDef 
Version EL/EM zur Verwendung am ADVIA Centaur XP‐System eine neue, verbesserte Waschprozedur 
implementiert. 
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Weitere Maßnahmen 

 Für Benutzer von ADVIA Centaur XPT Systemen: Scannen Sie die ADVIA Centaur HCY‐ und 
ADVIA Centaur FOL TDef 2D‐Barcodes aus den Abbildungen 1 und 2 unten  in  Ihr(e) ADVIA 
Centaur XPT‐System(e) ein. Dadurch wird die neue Waschprozedur implementiert und die im 
ursprünglichen  UFSN‐Schreiben  CC  19‐07A.OUS  enthaltenen  Informationen  für  ein 
alternatives Vorgehen  sind nicht mehr nötig. Die 2D‐Barcodes  finden Sie unter Zusätzliche 
Informationen. 

 Für Benutzer von ADVIA Centaur XP Systemen: Ihr Siemens Kundendiensttechniker (CSE) vor 
Ort wird mit Ihnen die Installation der ADVIA Centaur XP TDef Version EL/EM auf Ihrem/Ihren 
ADVIA  Centaur  XP‐System(en)  vereinbaren.  Dadurch  wird  die  neue  Waschprozedur 
implementiert  und  die  im  ursprünglichen  Schreiben  CC  19‐07A.OUS  enthaltenen 
Informationen für ein alternatives Vorgehen sind nicht mehr nötig.  

Bitte bewahren Sie dieses Schreiben mit Ihren Laborunterlagen auf und leiten Sie es an Personen 
weiter, die dieses Produkt erhalten haben könnten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Siemens Healthcare GmbH 

 

ADVIA Centaur ist ein Warenzeichen von Siemens Healthcare 
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Zusätzliche Informationen 

 

Abbildung 1. ADVIA Centaur XPT FOL TDef Version 2.1 2D‐Barcode 

         

 

 

Abbildung 2. ADVIA Centaur XPT HCY TDef Version 1.5 2D‐Barcode 

        

 




