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RÜCKRUF von GLDH FS DGKC                              

Falsch hohe Ergebnisse bei der Messung von Patientenproben 

 

 

Datum 2023-11-14 

 

Produkt / Lot 

 

GLDH FS DGKC      Bestell-Nr.: 1 2411…, G 82100 + 24681 
 
       Lot: 34345; Kit Lot: 60159495, 60159796, 60158717,   
       60158718, 60160610, 60160273, 60158995, 60159539, 
       60160689, 60159336, 60160288, 60159105, 60159440, 
       60159806 
 
       Lot: 34346; Kit Lot: 60160708, 60161688, 60161574,    
       60162124, 60162696, 60161156, 60161855, 60161671, 
       60162523, 60160756, 60162280, 60161274 
 
       Lot: 34347; Kit Lot: 60160162, 60160165 
 

 

Erklärung 

 
DiaSys Diagnostic Systems GmbH informiert Sie hiermit über den 
Rückruf der des Reagenzes GLDH FS DGKC. Aufgrund einer 
Kundenreklamation wurden die o.g. Lots GLDH FS DGKC geprüft. Die 
internen Untersuchungen bestätigen die inkorrekte Wiederfindung der 
Qualitätskontrollen. Die potenzielle Ursache der Abweichung wird 
derzeit untersucht und Korrekturmaßnahmen wurden ergriffen. 

 
Auswirkungen auf 
Patientenergebnisse 

 
Bei Verwendung der oben genannten GLDH FS DGKC Lots kommt es 
zu falsch erhöhten Ergebnissen bei der Messung in den 
Qualitätskontrollen oder einer Patientenprobe.  
 

 

Maßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als Sicherheitsmaßnahme werden die oben genannten Lots 
GLDH FS DGKC vom Markt genommen. 
 
Bitte informieren Sie unverzüglich alle betroffenen Anwender über 
den Rückruf. Veranlassen Sie den sofortigen Stopp weiterer 
Messungen und den Austausch der Reagenzien beim Kunden. 
Vorhandene Lagerware muss entsorgt werden. DiaSys bietet 
Ersatz für die betroffenen Kits.  
 
Bitte überprüfen Sie mit der Laborleitung, ob Ergebnisse, die mit den 
obigen Lots GLDH FS DGKC erhoben wurden, wiederholt werden 
müssen. 
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DiaSys hat die dringende Sicherheitsinformation den zuständigen Behörden der Europäischen 
Union gemeldet.  

Nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften sind wir verpflichtet, Korrekturmaßnahmen zu 
unseren Produkten der Überwachungsbehörde lückenlos nachzuweisen. Wir bitten Sie daher, 
die angehängte Bestätigung über Erhalt und Weiterleitung dieser Information an die von Ihnen 
betroffenen Anwender auszufüllen, zu unterschreiben und als Fax oder E-Mail bis zum  
24. November 2023 zurückzuschicken. 

DiaSys entschuldigt sich für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten.  

 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder sich Fragen ergeben, 
sind wir Ihnen gerne behilflich. 
 
Freundliche Grüße aus Flacht 
DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH 
 

   
   
   

 



 

 

Dringende Sicherheitsinformation 

Rückruf GLDH FS DGKC Falsch hohe Ergebnisse  

bei der Messung von Patientenproben  

REF: 1  2411… + G 82100 

EMPFANGSBESTÄTGUNG 

 

 

An: 

 

DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH 

Bahnhofstraße 32 

65558 Flacht 

Fax: +49 6432 95 12 99 oder E-Mail: info@diasys-deutschland.de 

 

 

Datum November 2023 

  

 

 

Wir haben die oben aufgeführten Informationen erhalten und alle  

Anwender entsprechend  informiert.  

Datum:            

Unterschrift des Verantwortlichen*:         

Name in Druckschrift:          

Titel:        Abteilung:      

Institution:            

Adresse:            

Ort:        Land:       

Telefon:            

E-Mail: __________________________________________________________ 

 

Wir benötigen ______ Kits Ersatz  von REF / Bestell-Nr.:____________________________ 




